
ISSN 1992-4496

Т Е М А  Н О М Е Р А

СТОМАТОЛОГІЧНІ
КОНЦЕПЦІЇ

№ 3 (92) 2017Н А У К О В О - П Р А К Т И Ч Н И Й  Ж У Р Н А Л

СТОМАТОЛОГІЧНІ
КОНЦЕПЦІЇ

18



ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ
1. Редакція приймає до друку оригінальні клінічні та експериментальні 
статті, огляди літератури  українською/російською мовами, які не друку-
валися раніше і не перебувають на розгляді до друку в редакціях інших 
періодичних фахових видань України. Роботи, що надсилаються, мають 
відповідати вимогам ДСТУ 7152:2010 до структури наукової статті. Обсяг 
до 15 000 знаків із пробілами. Автори повинні дотримуватись положень 
видавничої етики стосовно питань авторства, конфлікту інтересів та роз-
повсюдження матеріалів.
2. Оформлення тексту:
 •  статті, завірені підписом керівника, подаються в електронному 

вигляді (e-mail)  у форматі  Microsoft Word. 
 • ілюстрації і таблиці оформляються згідно з ДСТУ ГОСТ 2.105-95
 •  ілюстрації подаються окремими файлами у форматах EPS, TIFF, 

JPG з роздільною здатністю 300 dpi
 • підписи до ілюстрацій подаються окремо в кінці статті.
3. У комплект матеріалів, що подаються на розгляд, входять:
— УДК.
— Українською/російською та англійською мовами:
 • назва публікації без використання абревіатур
 •  прізвище, ім’я, по батькові автора/авторів,  науковий ступінь, зван-

ня, посада,  місце роботи, повна назва установи, з якої надходить 
стаття 

 •  резюме повинно мати  таку структуру: «Мета», «Методи», «Резуль-
тати», «Висновки» та у стислій формі передавати зміст відповід-
них розділів тексту. 

 •  ключові слова — 8-10 слів або словосполучень, що відображають 
зміст статті.

—  Основний текст статті повинен складатися з розділів: «Вступ», «Матері-
ал і методи», «Результати та їх обговорення», «Висновки». 

—  Список використаної літератури з 10 – 20 позицій, оформлений відпо-
відно до вимог ДСТУ ГОСТ 7.1:2006,  розміщують  в кінці статті.

4. Супровідні матеріали:
 •  авторська довідка із зазначенням прізвища, імені, по батькові, на-

укового ступеня, звання, посади, місця роботи; поштового індексу,  
домашньої адреси, контактних телефонів, e-mail 

 • заява авторів про опублікування на ім’я головного редактора

Підписано до друку 01.09.2017. Формат 60х84/8. 
Папір крейдяний офсетний. Друк офсетний. Ум. друк. арк. 10,6. 
Зам. №589
Наклад: 3000 примірників. 
Друк: ТОВ «Поліграф-сервіс», пр. Свободи, 22, м. Львів, 79000
Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реє-
стру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції  від 
06.02.2009 р. №206415
© «ГалДент», 2017

ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС 74346

СТАТТІ ПУБЛІКУЮТЬСЯ БЕЗКОШТОВНО

Журнал зареєстрований у Міністерстві юстиції України. 
Cвідоцтво про державну реєстрацію серія КВ №12728-1612 ПР 
від 16.05.2007 року.
Рекомендовано до друку вченою радою Львівського національного 
медичного університету ім. Данила Галицького. 
Протокол №7-ВР від 10.07.2017 р.
Статті, що публікуються у журналі «Новини стоматології» проходять дво-
рівневу систему «сліпого» внутрішнього та зовнішнього рецензування. 
Відповідальність за достовірність наведених у наукових публікаціях фак-
тів, цитат, статистичних та інших даних несуть автори. Відповідальність за 
зміст рекламних матеріалів несуть рекламодавці. Редакція залишає за со-
бою право редагувати матеріали. Передрук, відтворення матеріалів та і-
люстрацій із журналу лише з дозволу редакції.
Журнал «Новини стоматології» внесено до Переліку наукових фахових ви-
дань України, в яких можуть публікуватись результати дисертаційних ро-
біт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (наказ Мі-
ністерства освіти і науки України №1222 від 07.10.2016 р.)
Журнал внесений до інформаційних та міжнародних наукометричних баз 
даних: «Україніка наукова», Український РЖ «Джерело», cистема Google 
Scholar, Index Copernicus International (Польща), РИНЦ (Росія), Ulrich’s 
Periodicals Directory (США).

Львів, «ГалДент», 2017

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ РЕЦЕНЗОВАНИЙ ЖУРНАЛ
SCIENTIFIC PEER REVIEWED JOURNAL

Головний редактор доц. М.М. Угрин

Редакційна колегія
проф. Г.Ф. Білоклицька (Київ)

проф. А.В. Борисенко (заст. гол. редактора, Київ)
проф. Ю.В. Вовк (Львів) 

проф. І.М. Готь (Львів) 
проф. Т.Д. За болотний (Львів) 

проф. В.М. Зубачик (Львів)  
проф. С.Й. Кухта (Львів)

проф. І.Я. Ломницький (Львів)
доц. В.В. Лось (Київ)

проф. О.Д. Луцик (Львів)
проф. В.Ф. Макєєв (науковий редактор, Львів)

проф. В.П. Неспрядько (Київ)
проф. О.В. Павленко (Київ)

проф. Н.І. Смоляр (Львів)
проф. П.С. Фліс (науковий редактор, Київ)

член-кор. НАМНУ, проф. Л.В. Харьков (Київ)
проф. Л.О. Хоменко (Київ)

 Редакційна рада
проф. М. Борисевіч-Лєвіцка (Познань, Польща)

проф. М. Верма (Нью-Делі, Індія)
проф. Я.В. Заблоцький (Львів)

проф. М. Задурска (Варшава, Польща)
проф. М.Д. Король (Полтава)
проф. В.І. Куцевляк (Харків)

проф. С. Маєвскі (Краків, Польща)
проф. І.П. Мазур (Київ, Україна)

проф. Г.Т. Менабде (Тбілісі, Грузія)
д-р стом. Ю. Мінаковскі (Отвоцк, Польща)

проф. В.С. Онищенко (Київ)
проф. Т.-К. Ружило (Люблін, Польща)

проф. Т.П. Скрипнікова (Полтава)
проф. О.О. Тимофєєв (Київ)

проф., д-р стом., д-р філ. З.М. Хекманн 
(Ерланген-Нюрнберг, Німеччина)

Засновники
Львівський національний медичний 
університет ім. Данила Галицького,

ТзОВ «ГалДент»

Видавець 
ТзОВ «ГалДент»

Адреса редакції та видавця
вул. Пасічна, 36, м. Львів, 79038, Україна

Тел./факс: (032) 271-20-22, 271-22-72
e-mail: info@galdent.com.ua, 

www.dentalnews.com.ua

«Новини стоматології» 
є друкованим виданням  Асоціації приватно 
практикуючих лікарів-стоматологів України

Editor-in-Chief Ass. Prof. M.M. Uhryn

Associate Editors
Prof. G.F. Biloklytska, Kyiv, Ukraine
Prof. of. A.V. Borysenko, Deputy Editor, Kyiv, Ukraine
Prof. Y.V. Vovk, Lviv, Ukraine
Prof. I.M. Got, Lviv, Ukraine 
Prof. T.D. Zabolotnyi, Lviv, Ukraine 
Prof. V.M. Zubachyk, Lviv, Ukraine 
Prof. S.J. Kukhta, Lviv, Ukraine 
Prof. I.Y. Lomnytskyi, Lviv, Ukraine 
Ass. Prof. V.V. Los, Kyiv, Ukraine 
Prof. O.D. Lutsyk, Lviv, Ukraine 
Prof. V.F. Makieyev, Scientific Editor, Lviv, Ukraine
Prof. V.P. Nespriadko, Kyiv, Ukraine 
Prof. O.V. Pavlenko, Kyiv, Ukraine 
Prof. N.I. Smoliar, Lviv, Ukraine 
Prof. P.S. Flis, Scientific Editor, Kyiv, Ukraine 
Сorresp. memb., Prof. L.V. Kharkov, Kyjv, Ukraine
Prof. L.O. Khomenko, Kyjv, Ukraine

Editorial Board
Prof. M. Borysewicz-Lewicka, Poznan, Poland 
Prof. M. Verma, New Delhi, India 
Prof. Ja.V. Zablotskyi, Lviv, Ukraine  
Prof. M. Zadurska, Warsaw, Poland
Prof. M.D. Korol, Poltava, Ukraine 
Prof. V.F. Kutsevliak, Kharkiv, Ukraine
Prof. S. Majewski, Krakov, Poland 
Prof. I.P. Mazur, Kyjv, Ukraine
Prof. G.T. Menabde, Tbilisi, Gеorgia 
DMD J. Minakowski, Otwock, Poland
Prof. V.S. Onyshchenko, Kyjv, Ukraine 
Prof. T-K. Różylo, Lublin, Poland 
Prof. T.P. Skrypnikova, Poltava, Ukraine
Prof. O.O. Tymofieyev, Kyjv, Ukraine 
Prof. DMD, PhD S.M. Heckmann, 
Erlangen-Nuremberg, Germany 

Founders
Danylo Halytskyi Lviv 
National Medical University,
GalDent LLC

Publisher
GalDent LLC

Editorial and publisher address
36 Pasichna st., Lviv, 79038, Ukraine
Tel./fax: (032) 271-20-22, 271-22-72
e-mail: info@galdent.com.ua, 
www.dentalnews.com.ua

Novini Stomatologii is a journal 
of the Association of Privately Practicing 
Dentists of Ukraine

Новини стоматології №3 (92) 2017
Заснований у грудні 1994 року

Виходить щоквартально
Мова видання українська

Novini stomatologii No 3 (92) 2017
Founded December 1994
Quarterly journal
Ukrainian language edition

Директор Тарас Кацюба 
Старший редактор Оксана Заваринська

Редактор Мар’яна Гірська
Дизайн та верстка Юлія Вербіна
Відділ реклами Ярина Стоколос 

Відділ розповсюдження Ярослав Смейко, 
Роксолана Баган

Director Taras Katsyuba
Senior editor Oksana Zavarynska
Editor Maryana Girska
Design Yulia Verbina 
Advertising Yaryna Stokolos
Managers Yaroslaw Smeyko, 
Roksolana Bagan

ICV 2014: 34.33



8 ISSN 1992-4496. Новини стоматології. 2017. №3 (92)

СТОМАТОЛОГІЧНІ КОНЦЕПЦІЇ

УДК: 616.314-089.23.843 378.147.016:[61:340.6]

Ергономіка застосування приладу медичної 
навігації в аспекті клінічних досліджень 

The Ergonomics of the Instrument in Terms of Medical Navigation Clinical Trials

Мета: Обґрунтування доцільності застосування ергономічного способу медичної навігації з 
використанням приладу мобільного зв’язку (PadFone) та операційної системи (ОС) Аndroid 
при оперативному втручанні в клініці стоматологічного профілю. Методи: Провели екс-
периментальну операцію дентальної імплантації з реєстрацією впливу травматичного 
подразника на окістя в ділянці імплантату. Для контролю позиціонування імплантату 
використовували навігаційний модуль (патент України № 68641), який інтегрували з при-
ладом мобільного зв’язку (PadFone). Динамічний тиск на окістя визначали за власною мето-
дикою із застосуванням тензорезистора, деформацію кісткової тканини — індуктивним 
вимірювачем переміщення. З’ясовували можливість та доцільність інтегрування приладу 
медичної навігації «Навігатор ЮК-Pad» зі стандартизованою стоматологічною установ-
кою. Для інтеграції приладу з позиції ергономіки робочих місць вибрали зони: модуль лікаря-
хірурга, модуль лікаря-асистента, центральна консоль. Визначали критерії: комфортність 
візуального моніторингу, наближеність до мануального моніторингу, можливість фіксації 
та стабілізації приладу, наявність портів розширення (USB2-порт, USB3-порт, мікроUSB-
порт, ДОК-станції). Провели статистичний аналіз досліджень. Результати: Результати 
експерименту порівняли із результатами, одержаними в експерименті із навігаційними 
системами, інтегрованими зі стаціонарним комп’ютером під управлінням ОС WINDOWS. 
Визначали доцільність інтегрування приладу медичної навігації на платформі Аndroid із 
стандартизованою стоматологічною установкою з позиції ергономіки роботи лікаря-сто-
матолога. При порівнянні експериментів результати зіставні, різниця швидкості передачі 
даних суб’єктивно не визначається. Загалом 16 (13,3%) лікарів виявили інформативну 
цікавість щодо методу лікування, 24 (20%) лікарів мають інформативну цікавість щодо 
досвіду застосування методу моніторингу оперативного втручання, 80 (66,7%) зацікавлені 
в запропонованому методі оперативного втручання. Ергономічним вважають застосуван-
ня приладу «Навігатор ЮК-Pad» (65%) лікарів, пропонують визначити розробникам (20%), 
погоджуються на обидва варіанти (15%). Висновки: Запропонований підхід оптимізує 
процес оперативного втручання і рекомендований до клінічного впровадження. Застосу-
вання платформи Android у системах медичної навігації актуальне у зв’язку з розвитком 
телекомунікаційних технологій. 

Ключові слова: дентальна імплантація, медична навігація, операційна система Аndroid, 
прилад мобільного зв’язку. 

Purpose: Justification of appropriateness of ergonomic way of medical navigation using a mobile 
device (PadFone) and operating system (OS) Android at surgery in dental clinic. Methods: An 
experimental dental implant surgery with registration of the traumatic impact stimulus on the 
periosteum in the area of the implant. To control the positioning of the implant the navigation 
module (Ukraine patent N68641) integrated with the mobile phone platform Android was used. 
The dynamic pressure on the periosteum by own technique with stain gauge was determined. 
Bone deformation using inductive displacement meter was defined. The bone deformation was 
determined using inductive displacement meter. We determined the possibility and feasibility to fit 
the medical navigation device «Navigator YuК -Pad» with standardized dental unit. To integrate 
the device from the ergonomic point of view with physician-operator and physician-assistant 
workplaces 3 areas were selected: physician-operator module, the module physician-assistant and 
central console. Determined criteria were: the comfort of visual monitoring, proximity to a manual 
monitoring, the possibility of fixing and stabilizing device, the presence of extension ports (USB2, 
USB3, mikro USB, a docking station). A statistical analysis of the research was performed. Results: 
The experiment results were compared the results obtained in the experiment with the navigation 
system is integrated with a desktop computer running WINDOWS. The feasibility of integrating 
of medical navigation device on Android platform with standardized dental unit from the point 
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of view of the dentist ergonomics was determined. Preclinical testing of medical navigation, 
«Navigator YuК- Pad’» device demonstrated: accurate angular positioning of the implant about 
2±0.5 ' (if angular displacement was less than 25') and 1±0.5 ' (if angular displacement was less 
than 5'), the precision of linear positioning was 0.50±0.05 mm (when the implant was displaced 
up to 10 mm). The gap of 0.1-0.5 mm between the periosteum and the implant platform was as a 
limit. With the same effort in the area of the rotating implant platform the bone tissue pressure 
increases disproportionately and in some sense is destructive. When comparing experimental 
results for both devices they look very similar, the difference in data rate one can’t determined. In 
23 % of cases we observed a continuing process of bone deformation layer during ~3 minutes after 
removing of mechanical stress. When comparing both experimental techniques results they look 
similar, the difference data rate is not determined subjectively. As ergonomic the use of the device 
«Navigator YuК - Pad» consider 65% of doctors, 20 % offer to determined it to developers, 15 % 
agree to use the both devuces. Conclusions: The approach optimizes the process of surgery and can 
be recommended for clinical use. Application of medical navigation systems on Android platform is 
relevant with the development of telecommunication technologies.

Key words: dental implantation, medical navigation, operating system Android, mobile 
communication device.

ВСТУП

За даними літератури відомо, що у 
багатьох випадках власне оператив-
на травма провокує втрату кісткової 
тканини при остеопластичних втру-
чаннях [1-2]. На нашу думку, одним із 
шляхів її запобігання та збереження 
біогенного (остеогенного) потенці-
алу є застосування інтерактивних 
методик [3-10]. Стрімкий розвиток 
телекомунікаційних технологій спо-
нукає до удосконалення медичних 
технологій, зокрема у 2008 році 
компанія Google оголошує про від-
криття початкових кодів ОС Android, 
у 2010-х з’являються смарт столи [11] 
— комп’ютеризований кавовий сто-
лик, у стільниці якого розташований 
мультитач-дисплей. У січні 2016 року 
смартфони становили 79% ринку мо-
більних телефонів США [2]. В Україні, 
станом на серпень 2016 року, також 
переважають смартфони — лідирує 
на ринку Samsung, друге місце за-
ймає Apple. Наразі у світі близько 
2 млрд користувачів смартфонів. У 
2016 році в Україні на базі смартфо-
на та навігаційного модуля запропо-
нований прилад медичної навігації 
[4, 5]. Удосконалення технологій усі-
ма без винятку виробниками мобіль-
них пристроїв та їх комплектуючих 
(мал. 2, 3) значно (загалом до двох 

місяців) скоротили часові проміж-
ки виходу нових версій смартфонів 
[11, 12]. Розробка та впровадження 
конкурентних приладів спонукає до 
удосконалення та впровадження роз-
роблених нами (мал. 4, 6) методик 
та приладів медичної навігації [4, 8, 
9]. Беручи до уваги вищенаведене, 
на засадах доказової медицини на-
ми проведено аналіз ефективності 
застосування окремих маніпуляцій 
та ергономічного способу медичної 
навігації для проведення органозбе-
рігаючого оперативного втручання за 
умов, коли інші способи не є гаранто-
ваними або некомфортними в клініці 
стоматології (оральної імплантології). 
Мета роботи — обґрунтувати доціль-
ність застосування ергономічного спо-
собу медичної навігації з викорис-
танням приладу мобільного зв’язку 
(PadFone — смартфона на базі ОС 
Android, який можна з’єднати з док-

станцією (PadFone Station) і отри-
мати планшет із більшим екраном, а 
об’єднавши цю конструкцію з клаві-
атурою — сучасний і зручний нетбук) 
та операційної системи (ОС) Аndroid 
при оперативному втручанні в клініці 
стоматологічного профілю. 

МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ 

На фантомному препараті провели 
експериментальну операцію денталь-
ної імплантації з реєстрацією впливу 
фізичних факторів на окістя в ділянці 
імплантату (використовували фантом-
ні імплантати — аналог реальних: 
D=3.5 мм; L=6.0 мм). При плануванні 
лабораторного експерименту допус-
кали, що при оперативному втручан-
ні виникає неконтрольований тиск 
(травматичний подразник) на окістя, 
який стає патогенним руйнівним фак-
тором. Контроль переміщення та по-

Мал. 1. Робоче місце лікаря із застосуван-
ням приладів медичної навігації «ЮК-А», 
«ЮК-Pad»

Мал. 2. Прилад для мобільного зв’язку на 
платформі Аndroid (за даними літератури)
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зиціонування імплантату здійснювали 
за власною методикою із застосу-
ванням навігаційного модуля (патент 
України № 68641), який інтегрували з 
(PadFone) під управлінням ОС Аndroid 
через мікро-USB порт (2×7) типу B 
(«Навігатор ЮК Pad») (мал. 1, 6, 7). 
Ресивер приладу фіксували жорстко 
відносно кісткового препарату. По-
зиціонер інтегрували з наконечни-
ком приладу, фіксуючи переміщення 
на умовній точці імплантату. Прилад 
(PadFone), на екрані якого здійснюєть-
ся моніторинг операції, інтегрований 
у стоматологічному комплексі (уста-
новці) на консолі управління в зоні 
керування установкою та моніторингу 

(мал. 6, 7) операційних систем, альтер-
нативно панорамному негатоскопу, 
монітору чи нетбуку. Калібрування 
приладу здійснювали мікрометром 
GTC-A-650 («Miutoyo», Японія) з точ-
ністю вимірювань 0,01±0,005 мм. Роз-
робили стандартизований протокол 
операції. Динамічний тиск на окістя 
також визначали за власною мето-
дикою із застосуванням кремнієвого 
тензорезистора, який фіксували на 
титановій пластині у формі конусної 
шайби і розміщували на тильній по-
верхні імплантату (патенти України 
№75649 і 73268). Деформацію кіст-
кової тканини визначали індуктивним 
вимірювачем переміщення, розробле-

ним Інститутом геотехнічної механіки 
АН України. При відсутності приладу 
для медичної навігації, умовно, тес-
том для зупинки операції укорінення 
зубного імплантату вважали стиснен-
ня до товщини 0,5 мм гомогенного 
кісткового прошарку, розміщеного з 
тильного боку платформи імплантату 
при його останніх обертах. 
Результати експерименту порівняли 
із результатами, одержаними в екс-
перименті із навігаційними системами, 
інтегрованими із навігаційними сис-
темами під управлінням ОС Аndroid 
(«Навігатор ЮК-А»). Оскільки доціль-
ність впровадження нових технологій 
визначається перш за все в індустрі-

Мал. 3. Прилад для мобільного зв’язку на 
платформі Аndroid (власні дослідження) 

Мал. 4а, б. Порівняльне представлення приладів медичної навігації, розміщених (укорінених) 
на стоматологічній установці при застосуванні приладу для мобільного зв’язку та перенос-
ного комп’ютера (за даними літератури)

Мал. 5. Модуль: зона укорінення, розміще-
них (укорінених) на стоматологічній уста-
новці при застосуванні комп’ютера, моні-
тора, планшета (за даними літератури)

Мал. 6. Інструментальний столик (консоль): зона укорінення негатоскопа для рентгеноло-
гічних панорамних знімків та планшета (власні дослідження)

Мал. 7. Інструментальний столик (кон-
соль): зона укорінення модуля мобільного 
зв’язку приладу медичної навігації «ЮК-Pad» 
(власні дослідження)

а б
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ально розвинених країнах, можливість 
застосування ергономічного способу 
медичної навігації з використанням 
приладу мобільного зв’язку (PadFone) 
ми досліджували в клініках Німеччини 
та Бельгії.
Нами здійснено візуальний моніто-
ринг 120 стоматологічних комплексів 
в університетській клініці м. Кельн 
(Німеччина) та у стоматологічних прак-
тиках м. Меппен (Німеччина), м. Брюс-
сель, (Бельгія — за сприяння дипло-
матів представництва України при ЄС 
п. В.О. Фі ліпчук та п. Т.Ф. Ковалевської), 
проведено дослідження стосовно уко-
рінення приладу медичної навігації, 
з урахуванням досвіду виробників 
медичного обладнання (мал. 5, 6). 
Визначали можливість та доцільність 
інтегрування приладу медичної наві-
гації «Навігатор ЮК-Pad» зі стандарти-
зованою стоматологічною установкою. 
Для інтеграції приладу з позиції ер-
гономіки робочих місць лікаря-хірур-
га та лікаря-асистента вибрано зони: 
модуль лікаря-хірурга, модуль лікаря-
асистента, центральна консоль, (мал. 1, 
5-7). Визначали критерії: комфортність 
візуального моніторингу, наближеність 
до мануального моніторингу, можли-
вість фіксації та стабілізації приладу, 
наявність портів розширення (USB2-
порт, USB3-порт, мікроUSB-порт, ДОК-
станції). Провели статистичний аналіз 
досліджень.

Вважають 
ергономічним

Покладаються
на розробників

Погоджуються
на обидва 
варіанти

Мал. 9. Аналіз ергономіки застосування з позиції лікаря-стомато-
лога (обсяг вибірки — 120) в індустріально розвинутих країнах до 
запропонованих методів лікування

РЕЗУЛЬТАТИ 
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 

Клінічні випробування приладу медич-
ної навігації «Навігатор ЮК-Pad» зі 
стандартизованою стоматологічною 
установкою забезпечили точність ку-
тового позиціонування імплантату на 
рівні 2±0.5' (якщо кутове переміщення 
менше 25') і 1±0.5' (якщо кутове пере-
міщення менше 5'), точність лінійного 
позиціонування становила 0,50±0,05 мм 
(при переміщенні імплантату до 10 мм). 
Проміжок до 0,1–0,5 мм між окістям і 
платформою імплантату є граничним. 
При однаковому обертовому зусиллі 
в ділянці платформи імплантату тиск 
на кісткову тканину зростає непропо-
рційно, а при певному значенні має 
руйнівний характер. Оскільки нашим 
завданням було повне усунення пато-
генного фактора, не визначали мінімаль-
них патогенних значень у різних зонах. 
У 23% випадків спостерігали продо-
вження процесу деформації кісткового 
прошарку протягом ≈ 3 хв. після знят-
тя механічного навантаження. Виявили 
нерівномірність деформації прилеглих 
кісткових структур. При порівнянні екс-
периментів результати зіставні, різниця 
швидкості передачі даних суб’єктивно не 
визначається. Проте, для порівняльного 
розуміння поставленого експерименту, 
без звертання до попередніх публікацій, 
ми подали результати дослідження.

Нами встановлено наявність 62% сто-
матологічних комплексів «класу люкс» 
провідних виробників, в яких кон-
структивно передбачено заміну окре-
мих модулів чи інтеграцію додаткових 
приладів (модернізація), інтеграцію з 
комп’ютером, візіографом без зміни 
конструкції обладнання. У 35% випад-
ків моніторингу обладнання спостері-
гали стоматологічні комплекси «серед-
нього класу» — оснащені основними 
робочими інструментами, які призна-
чені для тривалого використання, але 
мають обмежені можливості доосна-
щення. У 3% випадків моніторингу сто-
матологічного обладнання наявними 
були стоматологічні комплекси «еко-
ном класу». Застосування приладу ме-
дичної навігації типу «Навігатор ЮК-А» 
на платформі Аndroid інтегрується зі 
стоматологічною установкою «класу 
люкс» або розміщується на консолі 
стоматологічної установки середнього 
класу (мал. 4). Вважаємо недоцільним 
застосування автономної консолі для 
приладу медичної навігації типу «На-
вігатор ЮК-А». 
Провівши ергономічні дослідження, 
ми дійшли висновку, що оптималь-
ним є укорінення* у стоматологіч-
ній установці «класу люкс» приладу 
медичної навігації типу «Навігатор 
ЮК-Pad» на платформі Аndroid на 
консолі управління, альтернативно 
панорамному негатоскопу, монітору 

Мал. 8. Аналіз мотивації лікаря-стоматолога (обсяг вибірки — 120) 
в індустріально розвинутих країнах до запропонованих методів лі-
кування (%)
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чи нетбуку (консолі лікаря-хірурга) 
(мал. 6, 7). Зважаючи на потребу в 
комфортності праці лікаря, та попе-
редні розробки [5, 6, 9], вважаємо за 
доцільне застосування додаткового 
монітора у вигляді лицевої маски 
(мал. 1). Беручи до уваги швидкий 
розвиток телекомунікаційних тех-
нологій, ми спробували визначити 
готовність лікарів-стоматологів до 
застосування методу медичної наві-
гації. Результати аналізу мотивації лі-
каря до запропонованих методів лі-
кування представлені на мал. 8 — 16 
(13,3 %) лікарів мають інформативну 
цікавість щодо методу лікування, 24 
(20%) лікарів мають інформативну 
цікавість щодо досвіду застосування 

методу моніторингу оперативного 
втручання, 80 (66,7%) — зацікавлені 
в запропонованому методі оператив-
ного втручання. Результати аналізу 
ергономіки застосування медичної 
навігації з позиції лікаря-стоматоло-
га представлені на мал. 9 — ергоно-
мічним вважають застосування при-
ладу «Навігатор ЮК-Pad» 78 (65%) 
лікарів, пропонують визначити роз-
робникам 24 (20%), погоджуються на 
обидва варіанти 18 (15%).

ВИСНОВКИ

Запропонований метод моніторингу 
оперативного втручання оптимізує 
процес втручання, є ергономічним 

*укорінення — застосований нами термін, який позначає постійне знаходження суб’єкта спостереження, в цьому випадку приладу. На нашу 
думку, терміни встановлення, фіксація, стабілізація частково або некоректно відображають в описаній ситуації стан суб’єкта спостере-
ження. Термін «укорінення» застосовується у науковій, юридичній, медичній, міжнародній дипломатичній документації: 
 http://www.kiew.diplo.de/contentblob/2655634/Daten/840529/pdf_visa_schengenvisumantrag__neu.pdf [2, 4, 7]. 

та рекомендований до клінічного 
застосування з метою збереження 
коміркового відростка і створення 
максимально сприятливих умов для 
реалізації власного остеогенного по-
тенціалу людини. Застосування мо-
більних пристроїв під управлінням 
ОС Android у системах медичної 
навігації актуальне у зв’язку з розви-
тком телекомунікаційних технологій. 
Впровадження медичної навігації у 
клініці стоматології зі застосуванням 
нових приладів та інтерактивних ме-
тодик дозволить прогнозовано про-
вести органозберігаючі втручання 
для раціонального ортопедичного 
заміщення втрачених анатомічних 
структур. 
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